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Pytanie nr 1. 

Dotyczy pakietu nr 1, część I Wymagania ogólne, pkt.8 Ochrona przed wilgocią lub 

równoważna. 

Czy zamawiający w wyżej wymienionym punkcie dopuści urządzenie spełniające pozostałe 

parametry techniczne SIWZ z tą różnicą, że ochrona przed wilgocią wynosi IPX1 a nie IP22? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 2. 

Dotyczy załącznika nr 1 Formularz Ofertowy, pkt. 7 Pakiet 1 Kardiomonitory 5 szt. 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ujednolicenie zapisów dotyczących roku produkcji 

urządzeń 2018/2019 zgodnie z zapisami umowy § 1, pkt.3. „…nie starszy niż 2018 (dla 

pakietu 1). 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza urządzenia 2018/2019 

 

 


