SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKELAD OPIEKI ZDROWOTNE]

CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI

B92-213 t6di, ul. Pomorska 251
REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790
& zam.publ@csk.umed.pl € www.csk.umed.pl

todz, dn. 2019-12-19

WYKONAWCY UCZESTNICZACY W POSTEPOWANIU
dotyczy:
postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Dostawa sprzetu jednorazowego uZytku dla
Centralnego Szpitala Kiinicznego Uniwersytetu Medycznego w todz, opublikowanego w Biuletynie Zamowieri
Publicznych pod nr 634466-N-2019 z dnia 2019-12-12 r.

Nr sprawy: ZP/93/2019
Wyjasnienia tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia nr 1

W zwiazku ze zgtoszonymi na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -

— Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r.,poz.1843 j.t.) pytaniami dotyczacymi Specyfikacji istotnych warunkow
zamdwienia, Zamawiajacy wyjasnia co nastepuje:

1. Dotyczy Pakiet nr5

W specyfikacji technicznej zamowienia w formularzu asortymentowo-cenowym dla Pakietu 5 wymaganym
parametrem jest:

Pozycja 1 . Kaniule nosowe do monitorowania przeplywu powietrza z koricowka typu LUER,
dt. 35-45 cm opakowanie max 50 szt.

Pozycja 2. Kaniule nosowe do monitorowania przeplywu powietiza z koricowka LUER,
dt 180-200 cm opakowanie max 50 sZt.

Czy zamawiajacy dopusci zaoferowanie kaniul o ,, dfugosciach do” odpowiednio
Pozycja 1 — dfugosc od 35 do 60 cm
Pozycia 2 - dfugosc od 180 do 210 cm

Zwiekszenie diugosci do wartosci zaproponowanych umozliwi zaoferowanie Paristwu szerszego
zakresu kaniul réznych producentow.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy sie do Zamawiajacego czy przewiduje taka mozliwosc,
aby po podpisaniu umowy zobowigzat sie do przekazywania opiekunowi handlowemu przewidywalnego -
orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesiecznym harmonogramu oczekiwanych dostawy/zamowieri? Pozwoli
to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwowac wymagany dostawg towar dla Zamawiajacego.

Odp. Zamawiajacy nie przewiduje takiej mozliwosci.

Czy Zamawiajgcy moze zagwarantowac realizacje przedmiotu zamowienia na poziomie nie mniejszym niz 80%
jlosci wyszezegdlnionych w ofercie? Pozytywna odpowied? na powyzsze pytanie ma istotne znaczenie dla
odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji bedzie
okrelenie przez Zamawiajacego gwarantowanego poziomu zamowienia publicznego, ktory zostanie na pewno
zrealizowany. Jak wskazano w Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): ,Zamawiajacy
powinien opisac przedmiot zamdowienia w taki sposéb, aby wykonawcy nie mieli watpliwosci, jakie ustugi,
dostawy, roboty budowlane naleZy wykonac i jaki bedzie ich zakres, tak aby spefnialty oczekiwania
Zamawiajacego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposob prawidfowy dokonac wyceny ztozonych
ofert (...)

Zgodnie z pogladem Krajowej Izby Odwolawczej wyrazonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO
1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych wynika obowiazek doktadnego okreslenia przez
zamawiajacego ilosci zamawianych produktow; zamawiajacy nie jest zwolniony z tego obowigzku nawet, Jjezeli
nie jest w stanie przewidziec doktadnych iloéci zamawianych produktdw oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r.,
KIO 1944/14: ,Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest okreslenie w
sposob precyzyjny zakresu, jakiego prawo opgji dotyczy, oraz wskazanie tej czesci zamdwienia, ktdra bedzie
realizowana na pewno, oraz tej czesci, ktdrej realizacja bedzie uzalezniona od decyzji zamawiajacego o
skorzystaniu z prawa opgi”.




10.

11

12,

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwotawcza stwierdzita, Ze ,,nie mozna
zaakceptowac postanowieri umowy dajacych zamawiajgcemu catkowita, nieograniczona pod wzgledem
flosciowym i pozostajaca poza wszelkg kontrolg dowolnosé w podjeciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw
bedacych przedmiotem zamowienia”.

Odp. Zamawiajacy z nalezyta starannoscia, na podstawie dotychczasowych i przewidywanych do
realizacji dostaw, oszacowat ilosci towaru, jakie zamierza zamoéwi¢. Majac jednak na wzgledzie
okolicznoéci, wymienione w projekcie umowy nie moze podja¢ zobowiazania do okreslenie
maksymalnej iloéci zmniejszenia.

Zwazywszy na donioste | nieodwracalne skutki prawne rozwigzania umowy, celowe jest, aby przed
rozwiazaniem umowy przez Zamawiajgcego wykonawca zostat wezwany do naleZytego wykonywania Umowy.
Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczajgco zmobilizuje wykonawce do naleZytego wykonywania
umowy | pozwoli uniknac rozwigzania umowy, a tym samym uniknac skutkow rozwigzania umowy, ktore sa
niekorzystne dla obu stron. W zwigzku z POWYZszZym zwracamy Sie o wprowadzenie dodatkowego zapisu w
umowie uwzgledniajacego wczesniejsze wezwanie Wykonawcy do nalezytego wykonania umowy.

Odp. Wniosek nie ma zwiazku z zapisami & 7 wzoru umowy O karach. W sprawach
nieuregulowanych umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo
zaméwien publicznych z dn. 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2019 r.,poz.1843 j.t.).

Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dodanie do umowy sformufowania, iZ:

Zamawiajacy bedzie skiadat zamdwienia wedfug biezacych potrzeb, przy czym wartos¢ zamowienia
Jednostkowego nie powinna byc mniejsza niz 1 50 zt. netto”?

Majac na wzgledzie czynniki ekologiczne, chcielibysmy dazy¢ do ograniczenia liczby opakowari, ilosci listow
przewozowych i faktur w formie papierowej. W zwigzku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartosci
zamdwienia w kwocie 150 z1.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Wykonawca zwraca sig z wnioskiem do Zamawiajacego o dodanie ponizszego zapisu do tresci umowy:

W sytuacii, kiedy Zamawiajacy nie ureguluje naleznosci w terminie, Wykonawca, po 2-krotnym wezwaniu
Zamawiajacego (w odstepie 14 dni) do zapfaty, ma prawo wstrzymac dostawy do Zamawiajacego do czasu
uregulowania naleznosci”.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakiet nr 16 Poz. 1

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie kasetek histopatologicznych z famanym wieczkiem bez zawiasow z 80
kwadratowymi otworami o wym. 1,6 x 1,6 mm w obu czesciach kasetki.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakiet nr 16 Poz. 1

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie kasetek histopatologicznych z famanym wieczkiem bez zawiasow z
118 prostokatnymi otworami o wym. 1 x 5 mm w obu czesciach kasetki.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakiet nr 16 Poz. 1

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie kasetek histopatologicznych na zawiasie 2z 128 prostokatnymi
otworami o wym. 1 x 5 mm w obu czesciach kasetki.

Odp. Zgodnie z SIWZ.
Dotyczy Pakiet nr 19
Czy Zamawiajacy w pozygji 2 dopusci zaoferowanie szczypiec 0 szerokosci rozwarcia fyzeczek minimum 7,0 mm.
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Dotyczy Pakiet nr 19

2 Czy Zamawiajacy w pozydi 3 dopusci zaoferowanie szczypiec o szerokosci rozwarcia fyZeczek minimum
8,0 mm, pojemnosc tyzeczek minimum 12,0 mm3.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakiet nr 19
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Czy Zamawiajacy w pozydii 4 dopusci zaoferowanie petli o Srednicy 6/10/15/20/25/32 mm, dfugosc robocza
2400 mm, srednica osfonki 2,4 mm, wykonanych z drutu plecionego o Srednicy 0,33 mm, uchwyt
samohamowny pozwalajacy na utrzymanie szerokosci czesciowo otworzonej petil.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

13. Dotyczy cze$é XIX. 6. SIWZ

Czy w zwigzku z powyzZej przytoczonym zapisem specyfikacii Zamawiajacy moze zagwarantowac realizacje
przedmiotu zamowienia na poziomie nie mniejszym niz 80% ilosci wyszczegdinionych w ofercie? Pozytywna
odpowied? na powyzsze pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny.

Odp. Zamawiajacy z nalezyta starannoscia, na podstawie dotychczasowych i przewidywanych do
realizacji dostaw, oszacowat ilosci towaru, jakie zamierza zaméwi¢. Majac jednak na wzgledzie
okolicznosci, wymienione w projekcie umowy nie moze podjaé¢ zobowiazania do okreslenie
maksymalnej ilosci zmniejszenia.

14. Dotyczy § 2 ust. 4 wzoru umowy

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode by zamowienia, ktdre wplyna do Dostawcy po godzinie 14:00 byly traktowane
Jjak przestane nastepnego dnia roboczego o godzinie 8:00 rano? Wszystkie zamdwienia sg realizowane
niezwlocznie jednakze wymagaja zorganizowania procesu logistycznego, tak by mozna byfo dotrzymac terminu
dostawy wskazanego w umowie.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

15. Dotyczy § 4 ust. 3 i 4 wzoru umowy
Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie [ dopisanie we WZorze umowy, i? zapisy § 4 ust. 3 i 4 dotycza
produktow leczniczych.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

16. Dotyczy § 7 ust. 1 lit. c)
Zwracamy sie z prosbg do Zamawiajacego o obnizenie stawki procentowej potencjalnych kar umownych do
0,5% wartosci netto reklamowanego toward, za kazdy dzieri zwloki w wykonaniu reklamacji.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

17. Dotyczy wzord umowy

Zwracamy sie z prosba do Zamawiajacego o dodanie do umowy nastepujacego zapisu:

1 Zamawiajacy dopuszcza Zmiang zapisow umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy w przypadku
zaprzestania produkcji oferowanego wyboru przez producenta.

2. Na potwierdzenie powyzszej sytuacyi Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu
oéwiadczenia wydanego przez producenta wyrobu potwierdzajacego fakt zaprzestania produkcyi.

3 Zaoferowany nowy wyrob musi posiadac identyczne lub lepsze parametry niz wskazane w ofercie.
Uzasadnienie:

Wprowadzenie powyzszego zapisu zabezpiecza interes Zamawiajacego, przed otrzymywaniem dostaw innych
produktow niz zakontraktowane, czesto gorszej Jjakosci i tariszych w zakupie dla dystrybutora pod pretekstem
gofostownych stwierdzeri o zaprzestaniu produkgji przez producenta.

Odp. Zgodnie z § 8 ust. 3 pkt. g) wzoru umowy.

18, Dotyczy Pakiet nr 15, poz. 1-3

Czy zamawiajacy dopusci strzykawki trzyczesciowe odpowiednio do pozygji ,posiadajace jednostronng czytelng
i niezmywalng skale, thok w kolorze biatym, bez rozszerzonej skali:

. Strzykawka trzyczesciowa 2 ml Luer Lock 2 ml, skala co 0,1m/
o Strzykawka trzyczesciowa 5 ml Luer Lock 5 mi, skala co 0,2m/!
o Strzykawka trzyczesciowa 10 ml Luer Lock 10 mi, skala co 0,5m/

Odp. Zgodnie z SIWZ,

19. Dotyczy Pakiet nr 15, poz. 1-3

Czy zamawiajgcy wymaga aby strzykawki byty niepirogenne i nietoksyczne, z informacja na opakowaniu
Jjednostkowym,?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

20. Dotyczy Pakiet nr 15, poz. 1-3
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23.

24.

25,

26.

27.

28.

29.

30.

Czy zamawiajacy odstapi od wymogu oznakowania zgodnosci z norma EN-205941-1, natomiast posiada
oznaczenie CE?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakiet nr 15, poz. 1 -3

Czy zamawiajacy dopusci strzykawki bez zielonego korka?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakiet nr 15 Poz. 1

Czy Zamawiajacy w Pakiecie nr 15 poz. 1. dopusci strzykawke trzyczesciowg koncentryczna Luer o poj. 2ml;
skala 0,1 ml, zgodnos¢ z EN-13485 i 7886-1, bez zawartosci latexu, PCV,DEHP, bisphenol A, wykonana ttok i
cylinder:  polipropylen, cylinder nawilzony olejem silikonowym, czarny korek, sterylizowana EO. Tiok
przezroczysty. Oring zabezpieczajacy przed wypadaniem tioka, bezwzgledna szczelnosc strzykawki. Czytelna
skala, trwa, niezmywalna w Kolorze czarnym z rozszerzeniem do 2,5mli, op. 100 szt.?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakiet nr 15 Poz. 2

Czy Zamawiajacy w Pakiecie nr 15 poz. 2. dopusci strzykawke trzyczesciowa odsrodkowa Luer 0 poj. 5mi; skala
0,2 mi, zgodnos¢ z EN-13485 i 7886-1, bez zawartosci latexu, PCV.DEHP, bisphenol A, wykonana thok i
cylinder:  polipropylen, cylinder nawilZony olejem silikonowym, czarny korek, sterylizowana EO. Tiok
przezroczysty. Oring zabezpieczajacy przed wypadaniem toka, bezwzgledna szczelnosé strzykawki. Czytelna
skala, trwa, niezmywaina w kolorze czarnym z rozszerzeniem do 6mi, op. 100 szt.?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakiet nr 15 Poz. 3

Czy Zamawiajacy w Pakiecie nr 15 poz. 3. dopusci strzykawke trzyczesciowa odsrodkowa Luer o poj. 10mi;
skala 0,5 ml, zgodnosc z EN-13485 1 7886-1, bez zawartosci latexu, PCV,DEHP, bisphenol A, wykonana tfok i
cylinder:  polipropylen, cylinder nawilzony olejem silikonowym, czarny korek, sterylizowana EO. Tok
przezroczysty. Oring zabezpieczajacy przed wypadaniem toka, bezwzgledna szczelnosc strzykawki. Czytelna
skala, trwa, niezmywaina w kolorze czarnym z rozszerzeniem do 12ml, op. 100 szt.?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakiet nr 18

Czy Zamawiajacy w Pakiecie nr 18 dopusci kieliszki do lekow 25mi?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakiet nr 13

Prosimy Zamawiajgcego o wyjasnienie, czy Zamawiajacy wymaga, aby produkty byty wykonane z materiatu
wolnego od ftalanu DEHF, a informagja o braku ftalanu DEHP byla fabrycznie nadrukowana na etykiecie
opakowania Jjednostkowego?

Odp. Tak, wymaga.

Dotyczy Pakiet nr 13

Prosimy Zamawiajgcego o wyjasnienie, czy na opakowaniu jednostkowym ma byé umieszczony piktogram
ulatwigjacy identyfikacie produktu?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakiet nr 14

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie koricdwki o Sr. wewn. 5mm i dfugosci 28cm, reszta zgodna z SIWZ.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakiet nr 14

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie Koricowki kompatybilnej z drenem 0 Srednicy 24CH, reszta zgodna z
SIWZ.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakiet nr 14

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie koricowki kompatybilnej z drenem 0 Srednicy 30CH, reszta zgodna z
SIWZ.

4/6



31.

32.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakiet nr 15

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie strzykawki  trzyczesciowej z Koricowka koncentryczna luer, o
pojemnosci 3 mi; skala 0,1 ml. zgodnosc z EN-20594-1 potwierdzona w materiafach producenta bez
zawartosci latexu, PCV, DEHP, bisphenol A, wykonana tfok i cylinder: polipropylen; cylinder nawilzony olejem
silikonowym; tlok przezroczysty , czarny korek - tak jak w innych strzykawkach trzyczesciowych dostepnych
na rynku - dla dobrej wizualizagji poziomu plynu; oring zabezpieczajacy przed wypadaniem tloka, na cylindrze
logo producenta, sterylizowana EO; bezwzgledna szczelnosc strzykawki; skala: czytelna, trwata, niezmywaina,
w kolorze czamym bez rozszerzenia; opakowanie 100szt. opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraznie
zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwaine).

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakiet nr 15

Prosimy Zamawiajacego © dopuszczenie — strzykawki trzyczesciowej z koricowka koncentryczng luer, o
pojemnosci 5 mi; skala 0,2 ml. zgodnos¢ z EN-20594-1 potwierdzona w materiatach producenta bez
zawartosci latexu, PCV, DEHP, bisphenol A, wykonana tfok i cylinder: polipropylen; cylinder nawilzony olejem
silikonowym; tlok przezroczysty , czarny korek - tak jak w innych strzykawkach trzyczesciowych dostepnych
na rynku - dla dobrej wizualizagji poziomu pfynu; oring zabezpieczajacy przed wypadaniem tloka; na cylindrze
logo producenta, sterylizowana EO; bezwzgledna szczelnosc strzykawki; skala: czytelna, trwala, niezmywalna,
w kolorze czarnym bez rozszerzenia; opakowanie 100szt. opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraznie
zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne).

Odp. Zgodnie z SIWZ.

33. Dotyczy Pakiet nr 15

4.

35.

36.

37,

38.

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie — Strzykawki trzyczesciowe] z koricowka koncentryczng luer, o
pojemnosci 10 mi; skala 0,2 ml. zgodnos¢ z EN-20594-1 potwierdzona w materiatach producenta bez
zawartosci latexu, PCV, DEHP, bisphenol A, wykonana tfok i cylinder: polipropylen; cylinder nawilZzony olejem
silikonowym, tlok przezroczysty , czarny korek - tak jak w innych strzykawkach trzyczesciowych dostepnych
na rynku - dla dobrej wizualizacji poziomu plynu; oring zabezpieczajacy przed wypadaniem tloka; na cylindrze
logo producenta, sterylizowana FO; bezwzgledna szczelnosc strzykawki; skala: czytelna, trwafa, niezmywalna,
w kolorze czarnym bez rozszerzenia; opakowanie 100szt. opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraznie
zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne).

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakiet nr 1 Poz. 6,7 i 8

Czy Zamawiajacy dopusci w Pakiecie 1 w pozygi 6, 7 | 8: Worek pediatryczny ileo, jednoczesciowy,
przezroczysty, z przylepcem hydrokoloidowym, z mozliwoscig dociecia od 8 do 50 mm, zamykany klamra,
pakowany po 15 szt.?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakiet nr 1 Poz. 6,7 i 8
Czy Zamawiajacy wydzieli z pakietu 1 pozycje 6, 7 i 8 na innego pakietu, a tym samym pozwoli na ztozenie
konkurencyjnej cenowo oferty?
Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Dotyczy Pakiet nr 19 Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie igiet o jednej diugosci 230cm, pozostate parametry zgodne z SIWZ.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakiet nr 19 Poz. 2

Zwracamy sie z prosba o dopuszczenie rownowaznych kleszczykéw biopsyjnych z igla, z pojedynczymi
otworami w szczekach, ostonka z tworzywa sztucznego, z markerami sygnalizacyjnymi, sr. osfonki 2,3 mm, df.
robocza 230cm, z okienkami w szczekach zwiekszajacymi pojemnosc fyZeczek.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakiet nr 19 Poz. 3

Zwracamy sie z prosbg o dopuszczenie rownowaznych kleszczykow biopsyjnych typu Jumbo z iglg, , ostonka z
tworzywa sztucznego, z markerami sygnalizacyjnymi, ér. osfonki 3,0 mm, df. robocza 230cm, z okienkami w
szczekach zwiekszajacymi pojemnosc fyzeczek powyzej 9mm?.

Odp. Zgodnie z SIWZ.
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39. Dotyczy Pakiet nr 19 Poz. 4

Prosimy o dopuszczenie petli w rozmiarach 10/15/20/25/30/35/50, df. robocza 230cm, sr. ostonki 2,4mm, do
endoskopdw o Srednicy 2,8mm, wykonane z plecionego drutu o grubosci 0,40mm.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

40. Dotyczy Pakiet nr 15 Poz. 1-3

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie strzykawek trzyczesciowych luer o pojemnosci 2-2,5ml,5-6ml, 10-
12ml ktorych cylinder wykonany jest z polipropylenu a tfok z polietylenu, korek w kolorze czarnym, jatowe,
niepirogenne, bez zabezpieczenia przed wypadaniem tloka. Pozostate zgodnie z SIWZ.

Odp. Zgodnie z SIWZ.
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