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Dot. postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na dostawe produkiow leczniczych
i wyrobow medycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w
Lodzi

SP Z0OZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Lodzi, dziatajac zgodzie z art. 38 ust. 1 i
2 ustawy Prawo zamodwien publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. 2019,
poz. 1843), w odpowiedzi na zapytania Wykonawcow biorgcych udzial w/w postepowaniu,
dotyczace wyjasnien tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, udziela
nastepujacych odpowiedzi:

Pytanie 1

Pakiecie 3 poz. 5

Zamawiajacy okresla system do pomiaru stezenia glukozy we krwi podajac nazwe
glukometrow bedacych zastrzezonym znakiem towarowym konkretnego producenta, co
ogranicza konkurencj¢ asortymentowo-cenowg wytgcznie do paskow tego samego producenta
(ze wzgledu na zabezpieczong konstrukcyjnie kompatybilnos¢), tym samym narazajac szpital
na wysokg cen¢. Jezeli Zamawiajacy dopusci inne systemy dostepne na rynku, miatby
mozliwo$¢ obnizenia kosztow w budzecie (redukcja kosztow nawet do 40 %) przeznaczonym
na zakup systeméw pomiaru glukozy. W zwigzku z tym pytamy, czy Zamawiajacy,
postepujac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych (art.
7 129 Pzp) dopuszcza konkurencyjne paski testowe (wraz z przekazaniem kompatybilnych z
nimi glukometréw) charakteryzujace si¢ opisanymi ponizej cechami: a) Funkcja Auto-coding;
b) Automatyczne wykrywanie zbyt matlej ilosci krwi wprowadzonej do paska wraz z
wysSwietleniem odpowiedniego komunikatu informujgcego o niecalkowitym wypetnieniu
paska na wyswietlaczu glukometru; ¢) Enzym oksydaza glukozy; d) zakres wynikow pomiaru
w jednostkach 20-600mg/dl; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia probki 5s i wielko$¢
probki 0,5 mikrolitra; f) zakres hematokrytu 10-70%, umozliwiajacy wykonywanie pomiaréw
we krwi wlosniczkowej 0s6b dorostych i noworodkow; g) bezdotykowy wyrzut zuzytego
paska po pomiarze za pomocg przycisku; h) stabilnos¢ paskow testowych 1 plyndéw
kontrolnych wynoszaca 6 miesigcy po otwarciu fiolki; 1) temperatura dziatania paskéw
testowych w zakresie 5-45°C, przechowywanie do 30°C; j) paski posiadajace wszelkie
dopuszczenia 1 certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem? Prosimy o
okreslenie konkretnych kryteridw réwnowaznosci.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przy opisie paskow testowych podatl typ urzadzenia pomiarowego ze wzgledu
na to , ze to nie wskazany typ urzadzenia ,w posiadaniu ktérego jest Zamawiajacy tylko
element dodatkowy czyli odpowiedniec paski testowe do tego urzadzenia sg celem
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Zamawiajgcego aby w sposob wlasciwy wykonaé badanie potrzebnych parametrow. Stad
zamawiajgcy wymaga produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

Pytanie 2

Pakiecie 3 poz. 5

Czy Zamawiajacy dopuszcza ztozenie oferty w postaci wysokiej jakosci paskow testowych do
glukometrow (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometréow), charakteryzujgcych sie
opisanymi ponizej parametrami: a) Funkcja Auto-coding eliminujgca konieczno$¢ kodowania;
b) Automatyczne wykrywanie zbyt malej ilosci krwi wprowadzonej do paska wraz z
wy$wietleniem odpowiedniego komunikatu informujgcego o niecalkowitym wypelnieniu
paska na wyswietlaczu glukometru; c¢) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; d)
Kapilara samozasysajgca krew; e-f) Wyrzut zuzytego paska za pomocg przycisku, dobrze
oznaczone kontrastowym wskaznikiem miejsce zasysania krwi w przedniej czgsci paska nieco
ponizej szczytowej; g) Mozliwos¢ wykorzystania jednostkowego opakowania paskow
testowych w ciggu 8 miesiecy; h) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia probki Ss i wielkos¢
probki 0,5 mikrolitra, zakres hematokrytu 20-60% przy dokladnosci wynikow zgodnej z
wytycznymi aktualnej normy ISO 15197:2015; i) zalecana temperatura przechowywania
paskéw w zakresie 1-32°)) paski posiadajace wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie
wymagane zgodnie z polskim prawem? Prosimy o okreslenie konkretnych kryteriow
réwnowaznosci.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga dostarczenia tylko paskow testowych kompatybilnych do
odpowiednich urzadzen stad zamawiajagcy wymaga produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

Pytanie 3

Pakiecie 3 poz. 5

Czy Zamawiajgcy dopuszcza réwnowazne paski testowe do glukometru (wraz =z
przekazaniem kompatybilnych glukometréw), charakteryzujace si¢ nastgpujacymi
parametrami: a) zakres wynikéw pomiaru 20-600 mg/dl i zakres hematokrytu 20-60%,
umozliwiajgcy wykonywanie pomiaréw we krwi kapilarnej 1 zylnej przy doktadnosci zgodne;j
z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197:2015; b) wyrzut zuzytego paska za pomoca
przycisku; c¢) paski nie wymagajace kodowania; d) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-
FAD; e) przydatnos$¢ paskoéw testowych do uzycia po otwarciu pojedynczej fiolki wynoszaca
6 miesiecy; f) wielkos¢ probki 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5s; g) temperatura
przechowywania w szerokim zakresie 2-32 st. Celsjusza; h) paski posiadajace wszelkie
dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem? Prosimy o
okreslenie konkretnych kryteriow rownowaznosci.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga , aby zaoferowane paki testowe spetniaty opis zgodny w SIWZ
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Uwaga

Zamawiajgcy dopuszczajac mozliwos¢ zaoferowania preparatu zamiennego/ w innej postaci
(zgodnie z powyzszymi odpowiedziami ) wymaga aby Wykonawca dokonujgc zmiany w zal. 2
SIWZ, kazdorazowo przy nazwie produktu oznaczyt gwiazdka (*) w kolumnie 6, — ,,Katalogowa
nazwa produktu”, w przypadku dopuszczenia innych wielkos$ci opakowan niz opisane w SIWZ,
wpisa¢ oferowang liczb¢ opakowan w kolumnie nr. 9 i zaznaczy¢ komoérke ze zmieniong ilo$cia
opakowan na kolorowo. W przypadku kolumn nr. 15,18,21, gdzie sa podane ilo§ci podane dla
poszczegolnych lokalizacji. Wykonawca sam wpisuje zmienng ilo§é opakowan, zamiast ilosci
podanej poczatkowo i zaznacza komorki ze zmianami na kolorowo. Dodatkowo w obu
przypadkach pod tabela dot. danego pakietu wykonawca dopisal - ,, *- poz. nr... dokonano
zmiany zgodnie z odpowiedzia Zamawiajacego.”

Dopuszczenie przez Zamawiajacego mozliwos¢ zaoferowania konkretnego preparatu
zamiennego/ w innej postaci/ innej iloSci opakowan ( zgodnie z powyzszymi odpowiedziami)
powoduje, ze Wykonawcy mogg oferowaé posta¢ pierwotna wpisana do SIWZ jak i dopuszczong
niniejszymi odpowiedziami.

Powyisze odpowiedzi i zmiany sa wiazace dla wszystkich Wykonawcéw.

Zamawiajacy informuje, Ze zmianie ulega termin skladania i otwarcia ofert.

Poprzedni termin:

27.03.2020 r.

Sktadanie ofert do godz. 10:00
Otwarcie ofert godz. 12:00

Nowy termin:

01.04.2020 r.

Skladanie ofert do godziny 10:00
Otwarcie ofert godzina 12:00

Powyzsze wyjasnienia oraz modyfikacja stanowi integralng czes¢ SIWZ.
Pozostale warunki bez zmian.
Dzi¢kujemy za zlozone zapytania

Sekretarz l§>misji Prgetarg({v‘vej
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mgr Agniészka Domindzyk
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