
Pytania i odpowiedzi 

Dotyczy : ZP/40/2020- „dostawa implantów ortopedycznych” 

 

 

Czy Zamawiający potwierdza wymóg dostarczenia zestawu Instrumentarium w składzie opisanym 

w opisie pakietu VII (Stabilizator zewnętrzny stawu łokciowego)? Opisane instrumenty nie mają 

zastosowania przy zakładaniu stabilizatorów zewnętrznych. 

Odpowiedź :  Zamawiający nie wymaga w tym pakiecie. 

 

 

Dot. Pakiet 9 

Czy Zamawiający dopuści cementową protezę głowy kości promieniowej wykonanej  

 ze stopu kobalt – chrom.  

Endoproteza składająca się z dwóch elementów:  

 głowy bipolarnej o min. 2 średnicach (19 mm i 22 mm) oraz  

 trzpienia z małą głową o min. 2 długościach (55 mm i 60 mm) i min. 2 średnicach (6,5 mm i 

8 mm). Trzpień posiada 150 kąt szyjkowo-trzonowy.  

Proteza dzięki systemowi bipolarnemu umożliwia zakres ruchu 350 

Odpowiedź :  Zamawiający dopuszcza. 
 


