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Wszyscy Wykonawcy

WYJASNIENIA ORAZ INFORMACJA O ZMIANIE TRESCI SIWzZ

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczonego pn.
~Dostawa odczynnikéw i sprzetu wraz dzierzawa urzadzeri na potrzeby laboratoriéw dla Centralnego Szpitala Klinicznego
Uniwersytetu Medycznego w todzi przy ul. Pomorskiej 251.” - Sprawa nr ZP /79/2018 :

Dziatajac w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamdéwier publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiajacy
udziela nastepujgcych odpowiedzi na zadane przez Wykonawcow pytania:

Pytanienr1

Dotyczy Pakietu nr 8

Czy Zamawiajacy wymaga dostarczenia wraz z ofertg pozytywnej opinii KORLD na wszystkie podtoza gotowe na ptytkach
(potwierdzenie jakosci otrzymywanych podtéz oraz ich bezpieczeristwa stosowania w procesie diagnostycznym)?
Odpowiedi: Zamawiajacy wymaga dokumentu potwierdzajacego pozytywna rekomendacje KORLD na wszystkie podtoza
(potwierdzenie jakosci otrzymywanych podtéz oraz ich bezpieczeristwa stosowania w procesie diagnostycznym), (na
wezwanie zamawiajgcego) zgodnie z Zat. Nr 3 do SIWZ po modyfikacji 3.

Pytanie nr 2

Dotyczy Pakietu nr 8

Czy Zamawiajacy wymaga dostarczenia wraz z ofertg dokumentdw walidacyjnych od producenta ptytek, potwierdzajacych
warunki transportu podtozy na ptytkach oraz braku wptywu temperatury (do 40 godzin) na jakos¢ podtozy?

Odpowiedz: : Zamawiajgcy wymaga dokumentéw walidacyjnych od producenta plytek, potwierdzajacych brak wptywu
warunkéw transportu na jakos¢ podtoza (na wezwanie zamawiajacego), zgodnie z Zat. Nr 3 do SIWZ po modyfikacji 3.

Pytanie nr 3
Dotyczy Pakietu nr 8

Czy Zamawiajacy wymaga przechowywania wszystkich podtozy na ptytkach w temperaturze pokojowej przez 4 tygodnie,
potwierdzone certyfikatem walidacji?

Odpowiedi: Zamawiajacy wymaga warunkéw przechowywania podtozy potwierdzonych dokumentem walidacji (na
wezwanie zamawiajacego) zgodnie z Zat. Nr 3 do SIWZ po modyfikacji 3.

Pytanie nr 4
Dotyczy Pakietu nr 8

Czy Zamawiajacy wymaga aby wszystkie podtoza gotowe na ptytkach pochodzity od jednego producenta?
Odpowiedi: Zamawiajacy wymaga aby wszystkie podtoza na ptytkach pochodzity od jednego producenta, zgodnie z Zat. Nr
3 do SIWZ po modyfikacji 3.

Pytanie nr 5

Dotyczy Pakietu nr 8 poz.18

Czy Zamawiajqcy wyrazi zgode na zaoferowanie densytometru zgodnego z instrukcjg w zataczeniu?
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode na zaoferowanie densytometru spetniajacego wymogi SIWZ.

Pytanie nr 6
Dotyczy Pakietu nr 10

Czy Zamawiajacy wymaga wyniku / raportu z poréWnania krazkéw antybiotykowych przeprowadzony przez EUCAST?
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OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza wynik / raport z poréwnania krazkéw antybiotykowych przeprowadzony przez
EUCAST, pozostate wymogi zgodnie z Zal. Nr 3 do SIWZ po modyfikacji 3: Zamawiajagcy wymaga dokumentu
potwierdzajacego pozytywna rekomendacje KORLD na wszystkie krazki antybiotykowe (na wezwanie zamawiajgcego).

Pytanie nr 7

Dotyczy Pakietu nr 11 poz. 70

Czy Zamawiajacy w pozycji 70 wyrazi zgodg na zaoferowanie densytometru zgodnego z instrukcja w zafaczeniu?
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode na zaoferowanie densytometru spetniajacego wymogi SIWZ.

Pytanie nr 8
Dotyczy Pakietu nr 11 poz.64

Czy Zamawiajacy w pozycji 64 wyrazi zgode na zaoferowanie podtoza MH o érednicy 140mm ?
Odpowiedi: Tak, zamawiajacy wyraza zgode na zaoferowanie podtoza MH o $rednicy 140mm. Zgodnie z SIWZ (z Zat. Nr 2
po modyfikacji 3).

Pytanie nr 9

Dotyczy Pakietu nr 12 poz.3 . )

Czy Zamawiajacy wymaga w pozycji 3 spetnienia normy CLSI M40-A2 dotyczaca kontroli jakosci mikrobiologicznych systemdw
transportowych  okreslajaca, e minimum 10 okredlonych szczepédw bakteryjnych (tlenowych, beztlenowych i
mikroaerofilnych) musi przezy¢ w podtozu przez 48 godzin inkubacji w temperaturze pokojowej i 4°C, za wyjatkiem Neisseria
gonorrhoeae, dla ktdrej przezywalnos¢ testowana jest po 24h inkubagji - zamawiajgcy wymaga przestania dokumentu
potwierdzajacego wraz z ofertg?

Odpowiedz: Zgodnie z wymogami z Zat. Nr 3 do SIWZ po modyfikacji 3: n»Zamawiajacy wymaga dokumentu
potwierdzajacego zgodnos¢ wymazéwek ze standardem kontroli jakoéci CLSI M40-A2.”

Pytanie nr 10

Dotyczy pakietu nr 8 :

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na zaoferowanie cryobankéw o wielkoéci opakowania 80 fiolek, reszta parametrdow zgodnie z
SIWZ ?

Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie produktu zawierajgcego 80 fiolek, ilos¢ opakowan z przeliczeniem
liczby opakowarnn w celu zachowania oczekiwanej ilosci z zaokragleniem w gére do petnych opakowan. W przypadku
dopuszczenia innych wielkosci opakowar niz opisane w SIWZ, zaznaczy¢ gwiazdka (*) przy danej pozycji w kolumnie E -
»Jednostka miary ” i kolumnie F - ,llo$¢ ” oraz pod tabelg dot. danego pakietu opisaé¢ - ,,* - poz. nr ... dokonano
przeliczenia iloci opakowari zgodnie z zapisami SIWZ.” (zgodnie z zatacznikiem nr 2 po modyfikacji 3, pakiet 8 poz.14:
Probowki do przechowywania mikroorganizméw w niskich temperaturach, z roztworem krio-konserwantu w fiolce
zawierajgcej 20-25 koralikéw wraz ze statywem do przechowywania fiolek w stanie zamrozenia- ilo$¢ op.3).

Pytanie nr 11 5

Dotyczy pakietu nr 10 poz. 12, 25, 28, 29

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie w poz. 12, 25, 28 i 29 krazkéw pochodzacych od innego producenta,
kompatybilnych z zaoferowanymi dyspenserami ?

Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie wskazanych krazkéw od innego producenta kompatybilnych z
zaoferowanymi dyspenserami,

Pytanie nr 12

Dotyczy pakietu nr 10 poz. 51, 52

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie w poz. 51 i 52 szczepdw wzorcowych z pierwszego pasazu w postaci
liofilizowanych krazkéw w opakowaniu zawierajacym 10 krazkow i wycene po 1op.? :

Odpowiedi: Tak. Zgodnie z SIWZ i zatacznikami nr 2 i 3, po modyfikacji 3: ,Zamawiajacy wymaga opakowania po 2
wymazéwki lub opakowania po 10 liofilizowanych krazkéw.”

Pytanie nr 13

Dotyczy pakietu nr 10 -

Czy Zamawiajacy dopusci uzyczenie dodatkowych dwéch (lub wieksza ilosc) dyspenseréw 6-cio pozycyjnych zamiast jednego
dyspensera na 8 fiolek ?

Odpowiedi: Nie. Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie nr 14

Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrob6éw z doktadnoscig do 3 lub 4 miejsc po
przecinku?

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 15

Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiajacy przewiduje taka mozliwos¢, aby po podpisaniu umowy zobowigzat sie do przekazywania opiekunowi
handlowemu przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesiecznym harmonogramu oczekiwanych
dostaw/zamowien??

Odpowiedi: Zamawiajacy nie przewiduje takiego zobowigzania.

Pytanie nr 16

Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiajgcy moie zagwarantowaé realizacje przedmiotu zamdwienia na poziomie nie mniejszym niz 80% ilosci
wyszczegolnionych w ofercie?

Odpowiedi: Zamawiajgcy nalezycie oszacowat wielko$é przedmiotu zaméwienia, przewiduje petng jego realizacje,
jednakie z uwagi na specyfike przedmiotu zaméwienia i jego przeznaczenia nie moze zagwarantowac % realizacji.

Pytanie nr 17

Dotyczy SIWZ

Zwracamy sig o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzgledniajace wczedniejsze wezwanie Wykonawcey do
nalezytego wykonania umowy.

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody,

Pytanie nr 18

Dotyczy SIWZ-wzoru umowy

Wykonawca zwraca sig z wnioskiem do Zamawiajacego o dodanie zapiséw do projektu umowy w §6,:

»Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna w przypadku rozwigzania umowy z przyczyn, za ktére odpowiada
Zmawiajacy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto pozostatego do zapfaty w zakresie czesci, ktérej, odstapienie dotyczy”
Odpowiedi: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 19

Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na pozostawienie w formularzu ofertowym wyfgcznie tych pozycji, na ktére bedzie sktadana
oferta?

OdpowiedZ: Zamawiajgcy wyraza zgode w przypadku nazw nr pakietéw i ich wartosci netto/brutto na usuniecie tych, na
ktére Wykonawca nie sktada oferty. W przypadku pozostatych informacji z punktéw 1-41 formularza naleiy uzyé
przekreslenia dla zapiséw, ktére nie dotycza oferty Wykonawcy.

Pytanie nr 20

Dotyczy Pakiet nr 3, poz. 1-7

Prosimy o dopuszczenie innych wielkosci opakowari z zachowaniem oczekiwanej ilosci. W razie negatywnej odpowiedzi
prosimy o uzasadnienie.

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopusci — z przeliczeniem liczby opakowari w celu zachowania oczekiwanej iloéci z
zaokragleniem w gére do petnych opakowan. W przypadku dopuszczenia innych wielkosci opakowar niz opisane w SIWZ,
zaznaczy¢ gwiazdka (*) przy danej pozycji w kolumnie E - ,Jednostka miary ” i kolumnie F - ,llo§¢ ” oraz pod tabelg dot.
danego pakietu opisa¢ - ,* - poz. nr ... dokonano przeliczenia iloéci opakowan zgodnie z zapisami SIWZ.”

Pytanie nr 21
Dotyczy Pakiet nr 3, poz. 1

Czy Zamawiajacy dopusci Hematoksyling w opakowaniu 25 g. ?

Odpowiedi: Zamawiajacy dopusci — z przeliczeniem liczby opakowan w celu zachowania oczekiwane] ilosci z
zaokragleniem w gore do petnych opakowan. W przypadku dopuszczenia innych wielkosci opakowar niz opisane w SIWZ,
zaznaczy¢ gwiazdka (*) przy danej pozycji w kolumnie E - ,Jednostka miary ” i kolumnie F - ,llo$¢ ” oraz pod tabel3 dot.
danego pakietu opisa¢ - ,* - poz. nr ... dokonano przeliczenia iloéci opakowarn zgodnie z zapisami SIWZ.”

Pytanie nr 22
Dotvc_zv Pakiet nr 4, poz. 1
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Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiajacy wymaga szkietek podstawowych o podwyzszonej przeziernosci, ze szkta super-
biatego, o obnizonej zawartosci tlenku zelaza Fe203 < 0,03% i wysokiej jakosci?

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza ale nie wymaga szkietek podstawowych o parametrach wymienionych w pytaniu.
Zamawiajacy zwraca sig z prosba, aby w przypadku dopuszczenia innych produktéw niz opisane w SIWZ zaznaczyé
gwiazdka (*) przy danej pozycji w kolumnie B — ,,Opis przedmiotu zaméwienia - asortyment/ nazwa” oraz pod tabelg dot.
danego pakietu opisac — ,* - poz. nr ... dokonano zmiany zgodnie z odpowiedziami zamawiajacego.”

Pytanie nr 23

Dotyczy Pakiet nr 4, poz. 5

Czy Zamawiajacy dopusci szkietka nakrywkowe w opakowaniu po 100 szt. ?

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopusci — z przeliczeniem liczby opakowan w celu zachowania oczekiwanej ilosci z
zaokragleniem w gére do petnych opakowar. W przypadku dopuszczenia innych wielkosci opakowar niz opisane w SIWZ,
zaznaczy¢ gwiazdka (*) przy danej pozycji w kolumnie E - ,Jednostka miary ” i kolumnie F - ,lloé¢ ” oraz pod tabelg dot.
danego pakietu opisa¢ —,* - poz. nr ... dokonano przeliczenia ilosci opakowan zgodnie z zapisami SIWZ,”

Pytanie nr 24
Dotyczy Pakiet nr 12

Czy Zamawiajacy nie popetnit omyfki w opisie kolumny 6 ,1loé¢ opak” gdzie powinno by¢ ,llo$¢ sztuk”?
Odpowiedz: Zamawiajacy zaznaczyt w rubryce ,jed. miary” czy przy danym produkcie chodzi o ilos¢ sztuk czy opakowan.

Pytanie nr 25
Dotyczy Pakiet nr 12 poz.3

Czy Zamawiajacy w pozycji 3 dopusci wymazdéwke z wacikiem wiskozowym? _
Odpowiedi: Zamawiajacy dopusci wymazéwke z wacikiem wiskozowym, zgodnie z wymogami z Zat. Nr 2 i 3 do SIWZ po
modyfikacji 3: ,Zamawiajacy wymaga wymazéwek plastikowych z koricowka bawetniang lub wiskozowa, 150mm,
pakowanych pojedynczo, jatowych.”

Pytanie nr 26
Dotyczy SIWZ-wzoru umowy

(§ 6 ust. 2 pkt 5-7) Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwoéé wprowadzenia limitu kar umownych, ktérych suma nie przekroczy
10% wartosci netto przedmiotu Umowy?
OdpowiedZ: Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie nr 27

Dotyczy SIWZ-wzoru umowy

(§ 3) Czy Zamawiajgcy wprowadzi zapis o ubezpieczeniu aparatu na czas trwania umowy przez Zamawiajacego oraz zapis,
ze Zamawiajacy zobowigzuje sie w terminie 7 dni roboczych do ubezpieczenia aparatu od kradziezy i pozaru oraz dostarczy
Wykonawcy kopie polisy wraz z potwierdzeniem zaptaty sktadki. Przedmiotowa polisa bedzie zawierata cesje praw z polisy na
wykonawce.

Odpowiedi: Nie.

- Pytanie nr 28

Dotyczy SIWZ-wzoru umowy

(§ 3 ust. 14) Czy Zamawiajacy wprowadzi zapis o odpowiedzialnosci Zamawiajacego za wszelkie uszkodzenia wynikajace z
nieprawidtowego uzytkowania aparatu?

OdpowiedzZ: Tak. Zamawiajacy wprowadza zapis we wzorze umowy (§ 3 ust. 17 )” Zamawiajacy ponosi koszty napraw,
uszkodzen powstatych z winy Zamawiajacego”

Pytanie nr 29

Dotyczy SIWZ-wzoru umowy !

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydtuzenie szybkoéci reakcji na zgtoszenie o awarii na min. 3 dni robocze?

Odpowiedi: Zgodnie z SIWZ: ,, W ramach okresu gwarancyjnego dotyczacego dostarczonego przedmiotu zaméwienia czas

reakcji serwisu (max. zgodnie z zat. nr 3) ........o..n. godz. w dni robocze — diagnoza awarii i rozpoczecie naprawy od
chwili zgtoszenia usterki.”
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Pytanie nr 30

Dotyczy SIWZ-wzoru umowy

(§ 6 ust. 2 pkt 1-3) Czy Zamawiajacy dopusci mozliwoéé naliczania kar umownych od wartosci miesigcznego czynszu
dzierzawnego netto (a nie od wartosci catej dzierzawy), w przypadku zwioki w dostawie analizatora lub zwtoki w wymianie
wadliwego analizatora? '

Odpowiedz: Nie

Pytanie nr 31

Dotyczy Pakiet nr 8, poz.13

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosba o mozliwosé¢ zaoferowania testéw konfekcjonowanych po 25 oznaczeh z
odpowiednim przeliczeniem ilosci badan.

Odpowiedi: Zamawiajacy dopusci zaoferowanie testéw konfekcjonowanych po 25 oznaczen z odpowiednim przeliczeniem
na odpowiednig ilos¢ badar z zaokragleniem w gére do peinych opakowari. W przypadku dopuszczenia innych wielkoéci
opakowar niz opisane w SIWZ, zaznaczy¢ gwiazdka (*) przy danej pozycji w kolumnie E - ,Jednostka miary ” i kolumnie F -
#llos¢ " oraz pod tabelg dot. danego pakietu opisa¢ — ,* - poz. nr ... dokonano przeliczenia ilosci opakowan zgodnie z
zapisami SIWZ.”

Pytanie nr 32 )
Dotyczy Pakiet nr 8, poz.13

Zwracamy sig do Zamawiajacego z prosba o doprecyzowanie czy przewiduje wykonywanie oznaczen z surowicy czy jedynie z
materiatu jakim jest ptyn mézgowo-rdzeniowy?
OdpowiedZ: Zamawiajgcy przewiduje wykonywanie oznaczen jedynie w ptynie mézgowo-rdzeniowym.

Pytanie nr 33

Dotyczy Pakiet nr 8, poz.14

Zwracamy sig do Zamawiajgcego z prosba o mozliwoéé zaoferowania probowek do przechowywania szczepéw wzorcowych
konfekcjonowanych po 4 fiolki a’ 20 koralikéw pokrytych roztworem kriokonserwujgcym.

Odpowiedi: Zamawiajacy NIE wyraza zgody na konfekcjonowanie po 4 fiolki a’ 20 koralikéw pokrytych roztworem
kriokonserwujacym. Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie produktu zawierajacego wiecej niz 64 fiolki w statywie, z
przeliczeniem na odpowiednig ilo$¢ z zaokragleniem w gore do petnych opakowari (zgodnie z zatacznikiem nr 2 po
modyfikacji 3, pakiet 8 poz.14 : Probéwki do przechowywania mikroorganizméw w niskich temperaturach, z roztworem
krio-konserwantu w fiolce zawierajgcej 20-25 koralikéw wraz ze statywem do przechowywania fiolek w stanie zamrozenia-
ilos¢ op.3)

Pytanie nr 34

Dotyczy Pakiet nr 10, poz.1-50

Zwracamy sig do Zamawiajgcego z prosba o mozliwoéé zaoferowania krazkdw antybiotykowych pakowanych po 4 fiolki, ktére
$q umieszczone w plastikowej tubie wielorazowego uzytku z pochtaniaczem wilgoci znajdujacym sie w wieczku tuby.
Odpowiedi: Zamawiajacy dopusci zaoferowane krazki pakowanych po 4 fiolki z przeliczeniem na odpowiednig ilosé¢ z
zaokragleniem w gore do petnych opakowarn. W przypadku dopuszczenia innych wielkosci opakowan niz opisane w sSiwz,
zaznaczy¢ gwiazdka (*) przy danej pozycji w kolumnie E - ,Jednostka miary ” i kolumnie F - ,lloé¢ ” oraz pod tabelg dot.
danego pakietu opisa¢ -, * - poz. nr ... dokonano przeliczenia ilogci opakowan zgodnie z zapisami SIWZ.”

Pytanie nr 35

Dotyczy Pakiet nr 10, poz,1-50

Zwracamy sie do Zamawiajacego z prosba o mozliwoéé zaoferowania dyspenseréw w nastepujgcej konfiguracji: dyspenser na
6 fiolek-4 sztuki, dyspenser na 7 fiolek- 1 sztuka.

Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza zaoferowany zestaw dyspenserdw.

Pytanie nr 36

Dotyczy Pakiet nr 10, poz.1-50

Zwracamy sig z prosba o doprecyzowanie, czy wymdg jednego producenta obejmuje wszystkie krazki z pakietu 10 czy tylko
krazki antybiotykowe?

OdpowiedZ: Wymdg jednego producenta dotyczy wszystkich krazkéw antybiotykowych. Zgodnie z zafacznikiem nr 3 do
SIWZ po modyfikacji 3.
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Pytanie nr 37

Dotyczy Pakiet nr 10, poz.1-50

Ze wzgledu na szeroki zakres asortymentu, zwracamy sie do Zamawiajacego z proéba o mozliwoéé odstapienia od wymogu
jednego producenta dla max 4 pozycji krazkdw antybiotykowych:

OdpowiedZ: Wymdg jednego producenta dotyczy wszystkich krazkéw antybiotykowych. Zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do
SIWZ po modyfikacji 3.

Pytanie nr 38

Dotyczy Pakiet nr 10, poz.51-52

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosbg o mozliwos¢ zaoferowania szczepdw wzorcowych w formie krazkdw
konfekcjonowanych w opakowaniu po 10 sztuk, szczepy pochodzace z pierwszego pasaiu.

Odpowiedz: Tak. Zgodnie z SIWZ i zatacznikami nr 2 i 3, po modyfikacji 3: ,Zamawiajgcy wymaga opakowania po 2
wymazéwki lub opakowania po 10 liofilizowanych krazkéw.”

Pytanie nr 39

Dotyczy Pakiet nr 8, poz.11 : .

Czy Zamawiajgcy w pozycji nr 11 wyrazi zgode na zaoferowanie podtoza, ktdre nie jest przeznaczone tylko do diagnostyki in
Vitro w zwigzku z tym nie istnieje obowigzek jego rejestra'cji w Urzgdzie Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrohdw
Medycznych i Produktéw Biobdjczych?

Odpowiedi: Tak, zamawiajacy dopuszcza zaoferowane podtoze. Zamawiajacy zwraca si¢ z prosba, aby w przypadku
dopuszczenia innych produktéw niz opisane w SIWZ zaznaczy¢ gwiazdka (*) przy danej pozycji w. kolumnie B — »Opis
przedmiotu zaméwienia - asortyment/ nazwa” oraz pod tabelg dot. danego pakietu opisaé - ,,* - poz. nr ... dokonano
zmiany zgodnie z odpowiedziami zamawiajacego.”

Pytanie nr 40

Dotyczy Pakiet nr 8, poz.14

Czy Zamawiajacy w pozycji nr 14 wyrazi zgode na zaoferowanie produktu zawierajacego 80 szt. fiolek? Producent zmienit
konfekcjonowanie produktu z 64 szt. na 80 szt. Jezeli Zamawiajacy wyrazi zgode prosimy o podanie szacowanej iloéci takich
opakowan. '

Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie produktu zawierajacego wiecej niz 64 fiolki w statywie, z przeliczeniem
na odpowiednig iloé¢ z zaokragleniem w goreg do petnych opakowan (zgodnie z zatacznikiem nr 2 po modyfikacji 3, pakiet 8
poz.14: Probowki do przechowywania mikroorganizméw w niskich temperaturach, z roztworem krio-konserwantu w fiolce
zawierajgcej 20-25 koralikéw wraz ze statywem do przechowywania fiolek w stanie zamrozenia- ilo$¢ op.3)

Pytanie nr 41

Dotyczy Pakiet nr 8

Czy Zamawiajacy odstgpi od wymogu aby Wykonawca byt autoryzowanym dystrybutorem oferowanej aparatury?
Wykonawca zapewni serwis producenta zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego.

OdpowiedZ: Zamawiajacy odstepuje od wymogu, jesdli wykonawca zapewni serwis zgodnie z zatacznikiem nr 7 do SIWZ po
modyfikacji 3, pkt 14: ,, Wykonawca w zakresie oferowanej aparatury dla pakietéw: 8-13 (tj. pakiet nr 8 poz.18-21; pakiet
nr 9 poz.12; pakiet nr 10 poz.53; pakiet nr 11 poz.68-71; pakiet nr 13 poz.6-7) zapewni autoryzowany serwis producenta do
swiadczenia ustug serwisowych, w tym do dostawy i instalacji oryginalnych czesci zamiennych na terenie Polski, *”

Pytanie nr 42
Dotyczy Pakiet nr 8, poz.18

Czy Zamawiajacy w pozycji nr 18 wyrazi zgode na densytometr ((wraz z zestawem zawiesin (standardy: 0,0;0,5;1,0;2,0;3,0 i
4,0) do kalibracji urzadzenia)) zgodny z poniisza specyfikacjg?
Zrédto swiatta  dioda LED

Dtugosc fali [nm] A=565 +15

Zakres pomiarowy [McF] 0,3-15,0

Doktadnos$¢ pomiaru [%] +3

Czas pomiaru [sek.] 1

Srednica otworu pomiarowego [mm] 16 (z adapterem)
Odchylenie standardowe przy pomiarze 0,5 McF - 0,5 10,1
3,0 McF-3,0+0,1

6,0 McF - 6,0 £0,2

27,5 McF - 7,5 +0,2 .

Objetos¢ mierzonej prébki nie mniejsza niz 2 mL
Forma prezentacji wyniku LED

Rozdzielczo$¢ wyswietlacza [McF] 0,1
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Wymiary (W x D x H} [mm] 165 x 115 x 75

Waga. [kg] 0,7 & v

Zasilanie [V/mA/W]  12/80/1

OdpowiedZ: Zamawiajacy wyraza zgode na zaoferowanie densytometru spetniajacego wymogi SIWZ.

Pytanie nr 43
Dotyczy Pakiet nr 8, poz.21

Czy Zamawiajacy w pozycji nr 21 wyrazi zgode na zaoferowanie cieplarki z regulacjg temperatury: od +5°C powyzej
temperatury pokojowej do 100°C?

‘OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza zaoferowana cieplarke. Zamawiajacy zwraca si¢ z prosha, aby w przypadku

dopuszczenia innych produktéw niz opisane w SIWZ zaznaczy¢ gwiazdka (*) przy danej pozycji w kolumnie B — ,Opis
przedmiotu zaméwienia - asortyment/ nazwa” oraz pod tabelg dot. danego pakietu opisaé — ,* - poz. nr ... dokonano
zmiany zgodnie z odpowiedziami zamawiajgcego.”

Pytanie nr 44

Dotyczy SIWZ, pkt I11.12

(SIWZ, cz. Ill, ust. 12) Czy Zamawiajacy nie popetnit omytki podajac termin dostawy i instalacji aparatéw i urzadzen tj. 2
tygodnie? W pozostatych dokumentach (Formularz ofertowy i umowa) termin wynosi 4 tygodnie.

Odpowiedi: Termin dostawy i instalacji aparatéw i urzadzer laboratoryjnych wraz z wyposazeniem maksymalnie do 4
tygodni od dnia podpisania umowy.

Pytanie nr 45

Dotyczy Pakiet nr 8, formularz ofertowy pkt 15-19

Czy Zamawiajacy wymaga wypetnienie pkt. 15-19 formularza ofertowego dla dzierzawionej aparatury w zakresie pakietu nr
87 Jesli tak, czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na rozbicie tych pkt. odpowiednio dla kazdego sprzetu?

OdpowiedZ: Zamawiajacy wymaga wypetnienia pkt. 15-19 formularza ofertowego. Zamawiajacy dopuszcza rozbicie na
kaidy sprzet oddzielnie tylko w przypadku pkt 17 i 19.

Pytanie nr 46
Dotyczy Pakiet nr 4, pozycja 8

Czy Zamawiajacy dopusci pudetka tekturowe na 1000 preparatéw zamykane od gory o wymiarach 310 x 160 x 85 mm?

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie dopusci pudetek tekturowych na 1000 preparatéw zamykanych od géry o wymiarach 310 x
160 x 85 mm

Pytanie nr 47

Dotyczy Pakiet nr 12, pozycja 1

Czy Zamawiajacy mogtby doprecyzowaé sposdb pakowania ez? Czy ezy maja by¢ pakowane pojedynczo? Czy moga by¢
pakowane po 10 lub 20 sztuk w opakowaniu? : .
OdpowiedZ: Zamawiajgcy wyraza zgode na pakowanie ez po 10/20 sztuk z przeliczeniem na odpowiednig ilo$é z
zaokragleniem w gére do petnych opakowan. W przypadku dopuszczenia innych wielkosci opakowan niz opisane w SIWZ,
zaznaczy¢ gwiazdka (*) przy danej pozycji w kolumnie E - ,Jednostka miary ” i kolumnie F - »ll08¢” oraz pod tabelg dot.
danego pakietu opisac - ,* - poz. nr ... dokonano przeliczenia ilogci opakowan zgodnie z zapisami SIWZ.”

Pytanie nr 48

Dotyczy Pakiet nr 12, pozycja 3

Czy Zamawiajacy mogtby doprecyzowac typ podtoza transportowego? Zamawiajacy oczekuje podtoza Amies czy Stuart?

Czy Zamawiajacy nie popetnit omytki w opisie kolumny majac na mysli ,ilo$¢ sztuk” zamiast ,ilo$¢ opakowan”?

OdpowiedZ: Zamawiajacy wyraza zgodg na oba wymienione podtoza, pozostate parametry zgodnie z SIWZ (Zat. Nr 3 po
modyfikacji 3). Zamawiajacy zaznaczyt w rubryce ,jed. miary” czy przy danym produkcie chodzi o iloéé sztuk czy opakowan.

Pytanie nr 49

Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na podanie cen jednostkowych z doktadnoscig do 3-4 miejsc po przecinku w pozycjach gdzie
jednostka miary jest sztuka? Uzasadnieniem jest fakt, ze ceny jednostkowe materiatéw zuzywalnych tj. ez sg bardzo niskie.
OdpowiedZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 50
Dotyczy Pakiet nr 11-SIWZ formularz ofertowy pkt 10.

Formularz ofertowy, zadanie nr 11 ~ Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie produktéw z nastepujacymi terminami
waznosci:
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- minimum 7 m-cy od daty dostarczenia zamawiajacemu dla pakietu 11 (poz. 7-32 oraz 37-62)
- minimum 4 m-ce od daty dostarczenia zamawiajacemu dla pakietu 11 (poz. 33-36)

=~ minimum 1 m-c od daty dostarczenia zamawiajgcemu dla pakietu 11 (poz. 1 3)
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 51

Dotyczy Pakiet nr 11 poz. 1-5i 63-67.

Wymagania do Pakietu 11, poz. 1-5 i 63-67 - Czy Zamawiajacy odstapi od wymogu dostarczenia kart charakterystyki wraz z
pierwszg dostawg odczynnikéw i samodzielne pobranie dokumentéw przez Zamawiajgcego z Biblioteki Techniczne;
wykonawey, jednoczesnie Wykonawca przedstawi w ofercie adres strony internetowej, na ktérej beda znajdowaty sie
instrukcje wykonania testéw/ulotki informacyjne oraz karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w jezyku polskim,
deklaracje zgodnosci oraz aktualne certyfikaty kontroli jakosci do danych serii odczynnikéw, dostepne bezptatnie dla
Zamawiajacego catodobowo.? ‘

Odpowiedz: Nie. Zgodnie z SIWZ,

Pytanie nr 52

Dotyczy wzoru umowy §4 ust. 14 .

Czy Zamawiajacy odstapi od wymogu dostarczenia ulotki informacyjnej wraz z pierwszg dostawq odczynnikdw i przy
‘kazdorazowych zmianach produktu oraz samodzielne pobranie dokumentéw przez Zamawiajacego z Biblioteki Technicznej
wykonawcy, jednoczesnie Wykonawca przedstawi w ofercie adres strony internetowej, na ktorej beda znajdowaty sie
instrukcje wykonania testow/ulotki informacyjne oraz karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w jezyku polskim,
deklaracje zgodnosci oraz aktualne certyfikaty kontroli jakoéci do danych serii odczynnikdw, dostepne bezptatnie dla
Zamawiajacego catodobowo?

Odpowiedi: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 53
Dotyczy wzoru-umowy §6 ust. 2 tiret 1,

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na modyfikacje postanowienia umownego na:

.2 opdinienie w realizacji dostawy aparatu wraz z wyposazeniem w wysokosci 1% wartosci netto dzierzawy aparatéw wraz z
urzadzeniami i wyposazeniem za kazdy dzierh zwtoki,( dotyczy pakietéw z dzierzawg )"?

OdpowiedZ: Nie.

Pytanie nr 54

Dotyczy Pakietu nr 11-Formularz Cenowy.

Czy Zamawiajacy w kolumnie ,,llo$¢ opak.” w formularzu cenowym podat zapotrzebowanie w opakowaniach czy w sztukach?
Zamawiajacy jako jednostke miary podat.,sztuke”. Prosimy o wyjasnienie niescistosci.

Odpowied#: Zamawiajacy zaznaczyt w rubryce ,jed. miary” czy przy danym produkcie chodzi o iloéé sztuk czy opakowar.

Pytanie nr 55
Dotyczy Pakietu nr 11.

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie z pakietu poz. 11, 13, 14, 20, 38,39 57?
Odpowiedi: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 56
Dotyczy Pakietu nr 11.

Czy zamawiajacy wydzieli z pakietu poz. 68 inkubator CO2, 69 cieplarke oraz poz. 71 zamrazarke niskotemperatufowq?
Odpowiedi: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 57
Dotyczy Pakietu nr 11.

Czy Zamawiajacy wymaga aby paski MIC wykonane byly z trwatego niehigroskopijengo plastiku, co uniemozliwi zniszczenie
lub deformacjg paskéw podczas pracy?

Odpowiedi: Zgodnie z SIWZ i zatacznikiem nr 3 po modyfikacji 3: ,Zamawiajacy wymaga paskéw gradientowych
wykonanych z materiatu plastikowego lub bibutowego (...).”
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Pytanie nr 58
Dotyczy Pakietu nr 11.

Czy Zamawiajacy wymaga aby paski zawieraty 30 wartoéci na skali co dwukrotnie zwiekszy doktadnoéé oznaczen?

Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza ale nie wymaga. Zamawiajacy zwraca sie z prosba, aby w przypadku dopuszczenia
innych produktéw niz opisane w SIWZ zaznaczyé gwiazdka (*) przy danej pozycji w kolumnie B — »Opis przedmiotu
zamowienia - asortyment/ nazwa” oraz pod tabelg dot. danego pakietu opisaé — ,* - poz. nr ... dokonano zmiany zgodnie z
odpowiedziami zamawiajgcego.” '

Pytanie nr 59

Dotyczy Pakietu nr 13, ,

Czy Zamawiajacy dopusci konfekcjonowanie butelek po 100 szt.?

OdpowiedZ: TAK. Zamawiajacy dopusci konfekcjonowanie butelek po 100 szt., pakiet 13 poz.1 i 2 z przeliczeniem na
odpowiednig, oczekiwang ilo$¢ z zaokragleniem w gére do petnych opakowar. W przypadku dopuszczenia innych wielkosci
opakowar niz opisane w SIWZ, zaznaczy¢ gwiazdka (*) przy danej pozycji w kolumnie E - ,Jednostka miary ” i kolumnie F -
»llos¢ ” oraz pod tabelg dot. danego pakietu opisa¢ — ,* - poz. nr ... dokonano przeliczenia iloéci opakowan zgodnie z
zapisami SIWZ.”

Pytanie nr 60
Dotyczy Pakietu nr 13.

Czy Zamawiajacy wydzieli z pakietu poz. nr 4 butelki do hodowli pratkéw?
Odpowiedi: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 61
Dotyczy Pakietu nr 13.

Pozycja nr 2 - Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaproponowanie butelek bez mieszadta?
OdpowiedZ: Zgodnie z SIWZ i zatacznikiem nr 3 po modyfikacji 3: ,Zamawiajacy wymaga systemu mieszania butelki
tlenowej w aparacie z funkcjg wytrzasania lub na zasadzie mieszadta magnetycznego w butelce.”

Pytanie nr 62

Dotyczy Pakietu nr 13.

Czy Zamawiajacy w zwigzku z tym, ze przedmiot postepowania przetargowego okreslit jako dzierzawa automatycznego
systemu do wykrywania drobnoustrojéw w hodowli krwi i ptynach ustrojowych wymaga koniecznosci potwierdzenia
»motzliwosci zastosowania podtozy do ptyndw ustrojowych innych niz krew” bezposrednio w instrukcji producenta?
Odpowiedi: Zamawiajacy wymaga, aby potwierdzenie mozliwosci zastosowania podtozy do ptynéw ustrojowych innych
_hiz krew byto zawarte w instrukgcji lub ulotce producenta. :

Pytanie nr 63

Dotyczy Pakietu nr 13.

Czy Zamawiajacy dopusci ztozenie oferty na zhemolizowang krew koriska zamiast na odwtdkniong krew koriska?

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza zhemolizowang krew koriska. Zamawiajacy zwraca sig z prosba, aby w przypadku
dopuszczenia innych produktéw niz opisane w SIWZ zaznaczy¢ gwiazdka (*) przy danej pozycji w kolumnie B — »Opis
przedmiotu zamdwienia - asortyment/ nazwa” oraz pod tabelg dot. danego pakietu opisa¢ — ,* - poz. nr ... dokonano
zmiany zgodnie z odpowiedziami zamawiajacego.”

Pytanie nr 64
Dotyczy Pakietu nr 13.

Czy Zamawiajacy wymaga zaoferowania analizatora oraz odczynnikéw wyfacznie od jednego producenta stanowigcy jednolity
system analityczny z oferowanym analizatorem?

Odpowiedi: Zgodnie z SIWZ i zatgcznikiem nr 3 po modyfikacji 3: ,Zamawiajacy wymaga analizatora i odczynnikéw
wytacznie od jednego producenta stanowigcych jednolity system analityczny.”

Pytanie nr 65
Dotyczy Pakietu nr 13 poz. 5- Zatacznik nr 3.do SIWZ .

Czy Zamawiajqcy dopusci minimalng objeto$é materiatu pobranego do butelek 0,5 mi?
OdpowiedZ: Zgodnie z SIWZ i zatacznikiem nr 3 po modyfikacji 3: ,Zamawiajacy wymaga minimalnej objetos¢ pobranego
materiatu do butelek: 0,5 ml.”
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